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1 - Premessa 
Obiettivo generale del progetto è la costituzione nella Regione Puglia di un HUB delle scienze della vita 
(LSH Puglia) operante nel settore della Medicina di Precisione e finalizzato alla creazione di un ecosistema 
infrastrutturale integrato per lo sviluppo a livello pre-clinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati 
su Advanced Therapeutical Medicinal Products (ATMP). LSH Puglia prevede la costituzione di due poli 
tecnologici sinergici e complementari: HUB di Bari per le scienze omiche, le scienze farmaceutiche, la 
bioinformatica e Big&Open Data, presso l’Università di Bari, e HUB di Lecce per le Nanobiotecnologie 
presso l’Università del Salento. Più in dettaglio, uno degli obiettivi primari del progetto (obiettivo 
specifico OS2) punta alla costituzione di un polo high tech di Lecce (HTP Lecce) per lo sviluppo di nuove 
piattaforme tecnologiche per diagnosi precoce non invasiva e terapie personalizzate basate su 
Advanced Therapeutical Medicinal Products (ATMP). Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico OS2 
sono previste diverse attività e tra queste la A2.5 Centro di Life Science Imaging. L’attività A2.5 prevede 
il potenziamento e la messa a sistema della piattaforma tecnologica di Life Science Imaging (LSI) dedicata 
alla caratterizzazione di campioni di natura biologica, cellule, organoidi o sezioni di tessuti, sia freschi 
che sottoposti a fissazione e inclusione. Il Centro LSI si configura come un’avanzatissima facility a livello 
europeo per imaging multimodale ad elevato livello di correlazione, che prevede l’integrazione di diverse 
tecniche di indagine, analisi e quantificazione avanzata a livello 2D e 3D del dato, nonché lo sviluppo di 
workflow altamente integrati nell’ambito delle scienze della vita, in particolare nella ricerca oncologica 
e neuroscienze, e nella scienza dei materiali alla multiscala. 
Caratteristiche peculiari della piattaforma sono: i) un elevatissimo range di risoluzioni dalla scala 
millimetrica a quella nanometrica; ii) capacità di effettuare imaging multimodale tra tecniche di 
microscopia ottica, elettronica e con radiazioni ionizzanti; iii) image processing avanzato e supportato 
da algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale; possibilità di integrare nel workflow anche dataset 
acquisiti da hardware esterno alla facility (es. da imaging diagnostico MRI/PET).  
Da qui la necessità di acquisire strumentazioni che consentano di implementare tecniche di imaging 
caratterizzate da un’estrema versatilità e modularità in modo da poter studiare nel dettaglio 
l’interazione tra la materia vivente e i prodotti delle nanotecnologie, quali ad es. nuovi farmaci basati su 
nanomateriali. 

 
2 – Oggetto e importo della fornitura 
Stante il sopra indicato fabbisogno, lo strumento che si è individuato è un Microscopio Elettronico a Scansione 
(SEM) dotato di sistema di microanalisi a raggi X EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectrometry). Lo strumento 
proposto permette di ottenere immagini ad altissima risoluzione di campioni biologici, essenziali per studiare 
la morfologia di cellule e tessuti con dettagli nanometrici, superando i limiti della microscopia ottica. 
L'integrazione con EDX consente, inoltre, di analizzare la composizione elementale dei campioni, fornendo 
preziose informazioni biochimiche e permettendo di correlare la struttura con la composizione. Questo è 
cruciale per studi su biomateriali, citologia e tossicologia. Il SEM-EDX, grazie alla sua analisi non distruttiva, 
risulta particolarmente adatto anche per campioni biologici delicati. Accanto a ciò sarà utilizzato per la 
caratterizzazione di nanostrutture impiegate nel ruolo di nanovettori sia da un punto di vista strutturale che 
composizionale. Inoltre, la strumento consente di monitorare l’interazione di strutture biologiche come le 
cellule con i suddetti nanovettori.  
Il sistema dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi. 
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Definizione del dispositivo e requisiti tecnici minimi a pena di esclusione:  
Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) dotato di sistema di microanalisi a raggi X EDS (Energy Dispersive 
X-Ray Spectrometry) deve essere del tipo a pavimento e il bene, i sistemi e gli accessori oggetto di offerta 
dovranno essere conformi, pena l’esclusione, alle specifiche tecniche minime di seguito elencate: 

- Microscopio con sorgente di emissione con filamento di Tungsteno (W). 
- Modalità di lavoro in alto vuoto (HV) e pressione variabile (VP). 
- Risoluzione garantita in alto vuoto 30 kV di almeno 4.0 nm. 
- Risoluzione garantita in alto vuoto 30 kV di almeno 10 nm. 
- Tensione di accelerazione compresa tra 200V e 30kV. 
- Range di ingrandimenti in continuo compreso tra 7x e 1.000.000x in formato Polaroid. 
- Corrente di sonda con un intervallo compreso almeno tra 1 pA a 1 µA.  
- Rivelatore per l’acquisizione di immagini di elettroni secondari in alto vuoto. 
- Rivelatore per l’acquisizione di immagini di elettroni diffusi. 
- Rivelatore per l’acquisizione di immagini di elettroni secondari in pressione variabile. 
- Camera portacampioni di grandi dimensioni con diametro interno o lato minore interno di almeno 

300 nm di lunghezza, di altezza non inferiore ai 220 mm con almeno 8 porte per accessori opzionali. 
- Tavolino motorizzato su tutti i 5 assi con escursioni di almeno X=100 mm, Y=90mm, Z=50mm, 

rotazione di 360°, Tilt = -20°/+90° 
- Distanza di lavoro analitica (AWD) di 10 mm o inferiore 
- Telecamera CCD per visione interna della camera 
- Possibilità di acquisire immagini singole con risoluzione di almeno 8.000x6.000 pixel o superiore. 
- Joystick hardware per il controllo degli assi dello strumento. 
- Espandibilità in loco senza ritiro dello strumento con pressione estesa (“Ambientale”) fino a 3000 

Pa con inserimento di vapor acqueo in camera per analisi di campioni idratati. 
- Sistema di microanalisi RDS con rivelatore che non necessiti di azoto liquido (SDD), con aera attiva 

di almeno 30 mm2 e con una risoluzione di almeno 129eV sulle Kα del Mn.  
- Workstation di gestione per il SEM e per la microanalisi EDS con software per analisi qualitative, 

semiquantitative, mappature X e profili di concentrazione. 
- Programma di manutenzione automatico di assistenza remota che monitora e salva (24/7) in un log 

file in cloud i parametri di funzionamento del SEM, in modo da fornire in tempo reale supporto e 
diagnostica di eventuali malfunzionamenti. 

- Attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie garantite da parte di tecnici professionali. 
- Training sull’uso dell’apparecchiatura per almeno 2 utenti. 

La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e dagli accessori 
necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti. 

L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, l’aggiornamento e i componenti 
tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto 
dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della 
consegna. 
L’importo stimato per l’affidamento della fornitura è pari a € 175.000,00, oltre IVA come per legge. 

Non è prevista attività di posa in opera di tipo infrastrutturale o murario, ma solo installazione, accensione e 
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verifica del funzionamento delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di 
carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera. 

 
3 - Consegna e fase di test 
1. La consegna, l’installazione e la verifica della regolarità dell’esecuzione dovranno avvenire entro 180 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto o, se previsto, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione 
anticipata del contratto, o entro altra data eventualmente concordata con l’Università per esigenze 
amministrative della Stazione Appaltante legate al regolare svolgimento della procedura, nei giorni e nelle 
fasce orarie specificamente concordati direttamente con la Stazione Appaltante stessa ed eseguita con mezzi 
adeguati alle necessità ed ai prodotti in consegna. 
2. I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata e prevenire qualunque danneggiamento degli 
stessi durante il trasporto e le fasi successive.  

3. Sono da ritenersi comprese nella fornitura tutte le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, carico, 
scarico a destinazione, montaggio, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura. 

4. I prodotti dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e 
pericolo del fornitore e sino alla definitiva consegna. 
5. Le eventuali sostituzioni di componenti difettose, senza spese per l’Ente, avverranno entro cinque giorni 
lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell’inconveniente. 

6. All’atto della consegna, il fornitore deve presentare all’incaricato alla ricezione, per la sottoscrizione, il 
documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.) 

7. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro della fornitura 
della Stazione Appaltante dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura “accettazione 
con riserva” facendola sottoscrivere al vettore. 

8. A seguito dell’ordine, la strumentazione dovrà essere consegnata e provata sul campo.  
 
4 - Esecuzione della fornitura 
Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all’atto della stipula del contratto il 
fornitore dovrà indicare un responsabile della fornitura/di progetto, eventualmente coincidente con il 
soggetto firmatario del contratto, che funga da interfaccia con l’Amministrazione per le comunicazioni 
relative ad aspetti logistici ed amministrativi e che, più in generale, possa rappresentare il fornitore ad ogni 
effetto. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile della 
fornitura si intendono come direttamente presentate al fornitore. 
 

5 - Termini e luogo di consegna ed installazione 
1. I termini di consegna e installazione dei beni e servizi di cui al paragrafo 3, sono da intendersi in giorni 
lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o, se previsto, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del 
verbale di esecuzione anticipata del contratto.  

2. La consegna e l’installazione dei beni e servizi della fornitura dovrà essere effettuata presso gli indirizzi 
indicati in tabella, in accordo con il Responsabile Scientifico: 
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# Prodotto Luogo di consegna e installazione 
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 
dotato di sistema di microanalisi a raggi X EDS 
(Energy Dispersive X-Ray Spectrometry) 

Laboratorio di Chimica Fisica edificio A6 campus 
Ecotekne, Via Monteroni, 73100 Lecce (LE), 
dell’Università del Salento. 

 
6 - Indicazione dei soggetti coinvolti 
Per l’Università del Salento: 

- Prof. Giuseppe Gigli, Direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR sede di Lecce, in qualità di 
responsabile scientifico e Direttore dell’esecuzione; 

- Prof. Ludovico Valli, in qualità Responsabile del Laboratorio di Chimica Fisica. 
 

Per il Fornitore: 
- Un responsabile di progetto, di cui al paragrafo 4 del presente capitolato; 

- Un team di assistenza locale disponibile per installazione, formazione e supporto tecnico. 

 
7 - Servizi di installazione, di avviamento e supporto tecnico 
1. L'attività di assistenza post-avviamento, che deve essere assicurata anche per un anno dopo la verifica di 
regolare esecuzione, rappresenta il costante monitoraggio della funzionalità dello stesso. Tali competenze 
verranno trasferite dal Fornitore alle risorse interne della Stazione Appaltante, consentendo all'Ente stesso 
di poter analizzare, governare e soprattutto di poter verificare i risultati finali in termini quantitativi e 
qualitativi.  
2. Il servizio di assistenza on-site dovrà garantire le prestazioni di seguito descritte: 

- Forniture degli aggiornamenti e/o nuove release disponibili; 

- Eliminazione di errori, anomalie e malfunzionamenti di qualunque tipo che dovessero evidenziarsi; 

- Assistenza telefonica per problemi di utilizzo e installazione inerenti i moduli software oggetto della 
presente fornitura. 

- Modalità di comunicazione (es. orari, numeri di telefono, etc.) con il fornitore per eventuali richieste di 
intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e 
con le esigenze di utilizzo dell’aggiornamento e dei relativi dispositivi/accessori.  

3. Per consentire il corretto svolgimento del progetto entro i termini indicati nel presente capitolato, 
l’aggiudicatario/appaltatore dovrà avere un team di assistenza disponibile per installazione, formazione e 
supporto tecnico. 

4. Tutte le persone coinvolte nello svolgimento delle attività dovranno, quindi, operare in stretto 
coordinamento con lo staff preposto allo svolgimento delle attività del progetto. 

5. Il periodo di garanzia deve essere di almeno 12 mesi. 

6. Nel periodo di garanzia devono essere garantiti gli stessi interventi previsti per l’assistenza tecnica.  
7. La ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le 
eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente Capitolato. 

8. L’Assistenza e il supporto tecnico dovranno essere prestati anche telefonicamente.  
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9. Trasferimenti apparecchiature: nell’eventualità sia necessario effettuare traslochi/cambiamenti di sedi, 
questi non dovranno comportare costi aggiuntivi e dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria. 

 
8 - Obblighi e oneri a carico dell’operatore economico 
1. L’Operatore economico, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte 
integrante e sostanziale. 
2. La stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e 
completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, 
delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della 
fornitura. 

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico 
equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
della fornitura. 

4. L’Operatore economico è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta 
tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le 
spese e i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi, nonché ogni altra 
attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste nel presente Capitolato. 

6. Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli del presente Capitolato nonché negli atti di gara, 
saranno a carico dell’Appaltatore: 

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’assicurazione obbligatoria dei propri 
dipendenti e di coloro che comunque potranno intervenire in corso d'opera; 

- l’applicazione nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione della prestazione, delle 
condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; 

- il pagamento di imposte e tasse; 

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 
e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette alle prestazioni e dei terzi, nel rispetto 
delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando sollevata la Stazione 
Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza; 

- l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini e 
le prescrizioni contenute nel Capitolato e negli atti di gara, ivi inclusi i rispettivi allegati; 

- l’osservanza, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e 
di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; 

- l’impiego, a sua cura e spese, di tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del servizio 
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secondo quanto specificato nel contratto, nel Capitolato e negli atti di gara. 

7. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e 
sanitarie vigenti. 

8. Le attività necessarie per l’attivazione dei servizi da svolgersi presso le Strutture del Committente, 
dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell’Ateneo; le modalità e tempi dovranno 
comunque essere concordati con il Committente. Peraltro, l’Appaltatore prende atto che, nel corso 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le Strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere 
utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. 

9. L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del 
Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. 

10. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso 
in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività 
svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati. 

11. L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti 
negli atti di gara e offerti dall’Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo 
svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Committente si riserva di verificare la conformità della 
prestazione, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti dell’Appaltatore, utilizzando 
all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati. 

12. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico 
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’Appaltatore non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, 
assumendosene ogni relativa alea. 
13. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante, nonché a dare immediata comunicazione alla 
stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 

14. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante ogni modificazione 
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale 
comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica. 

15. Infine, l’Appaltatore si obbliga a comunicare ogni variazione dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 
31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). 

 
9 - Attestazione regolare esecuzione 
1. A conclusione della prestazione contrattuale eseguita dal fornitore, e comunque entro 3 mesi dalla data di 
ultimazione della stessa, il DEC, nella persona del Responsabile scientifico di cui al paragrafo 6 del presente 
capitolato, dovrà rilasciare apposita certificazione della regolare esecuzione della fornitura, previa verifica 
della conformità alle previsioni contrattuali pattuite, della corrispondenza in termini quantitativi e qualitativi 
e dell’assenza di vizi e difetti manifesti che rendano la fornitura inservibile all’uso previsto.  
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2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, il fornitore risponde per la difformità e i vizi dell'opera 
o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 
assuma carattere definitivo. 
 

10 – Controlli sull’esecuzione del contratto 
1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
a tal fine, l’Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette 
attività di verifica. 

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 
contrattuali in forma scritta e l’Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei 
tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per 
garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di 
cui all’art. 9 delle condizioni contrattuali proposte. 
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto. 

 
11 – Esecuzione del contratto 
1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione del Capo II dell’Allegato II.14 del 
D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto nelle condizioni contrattuali proposte. 
 
12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023. 
 

13 – Disposizioni generali  
1. Per tutto quanto non espressamente previsto capitolato descrittivo prestazionale si fa riferimento alle leggi 
ed ai regolamenti in vigore.  


